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Ventilación Sincronizada

Mejora el intercambio gaseoso.
Reduce el trabajo respiratorio.
Reduce los episodios de “lucha” con el respirador.
Reduce la necesidad de soporte respiratorio.
Disminuye eventos hipoxemicos.
Reduce la duración de la VM.
Reduce la respuesta al estrés (niveles de catecolaminas).

Assisted Ventilation of the Neonate, Jay P. Goldsmith, Edward H. Karotkin, Martin Keszler, Gautham K. Suresh. Copyright © 2017 by Elsevier





Ventilación Sincronizada o gatillada por el paciente

• La fase inspiratoria de la VM es iniciada en respuesta al esfuerzo
respiratorio del paciente.

• Se sincronizan los inicios de las respiraciones espontáneas y las
mecánicas.

.
Assisted Ventilation of the Neonate, Jay P. Goldsmith, Edward H. Karotkin, Martin Keszler, Gautham K. Suresh. Copyright © 2017 by Elsevier



• Alta sensibilidad 
• Mínimo autociclado.
• Mínimo trabajo respiratorio
• Rápido tiempo de respuesta.
• No afectarse por los cambios de posición
• No afectarse por pérdida peritubo.

Características óptimas del gatillo o trigger.



Sensor de flujo Principio de medición:
Anemómetro de alambre caliente: mide la corriente necesaria para 
mantener la Tº del alambre constante.

Ubicación:
1.Proximal (boquilla): más precisa.

¿qué es importante considerar?

⮚ Vida útil

⮚¿Se puede desinfectar?

⮚Esterilizable

⮚Compatibilidad



Problemas en la ventilación Sincronizada

• Falla en el gatillo.  
• Retraso en el gatillo (“trigger delay”).
• Aumento del espacio muerto. 
• Auto-ciclado.

Manual de Asistencia respiratoria en Neonatologia. Steven M. Donn- Sunil K. Sinha. 



IMV

SIMV

AC

SIMV + PS

PSV

M
O
D
O
S

V
E
N
T
I
L
A
T
O
R
I
O
S



Ciclado por flujo

• Detecta el momento en que el esfuerzo 
inspiratorio espontáneo está por terminar lo 
que permite sincronizar la terminación de la 
respiración mecánica. 

• La inspiración termina cuando el flujo inspiratorio 
cae a un % ajustable entre el 5-25% del valor 
máximo. 
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Casos clínicos



Caso clínico 1

• Madre de 39 años G2Ab1
• Sin antecedentes clínicos de importancia
• Embarazo controlado
• Serologías negativas
• Recién nacido de sexo masculino, 26 semanas y 763 gramos de peso
• Cesárea de urgencia por doppler ominoso
• Recibió 1 serie de corticoides y neuroprotección con sulfato de Mg



• Bebé que nace inicialmente sin esfuerzo respiratorio, requiere VPP con 18 
PIM/5 PEEP fio2 máxima de 0.60.

¿Qué hacemos en esta instancia?

1. 1) Intentamos colocar en CPAP aumentado la PEEP.
2. 2) Intubamos en sala de partos y pasamos surfactante profiláctico.
3. 3) Intubamos para asegurar la vía aérea y trasladamos a UCIN para pasar

surfactante de rescate temprano previo control radiográfico.
4. 4) Intentamos modificar la estrategia ventilatoria intentando ventilación

sostenida para reclutar alveolos.



• Se traslada a UCIN.
• Se ingresa en ARM.
• Se coloca en incubadora con humedad del 90%.
• Canalización de vena y arteria umbilicales.
• Nutrición parenteral.
• HMC y esquema de antibiotico.



¿Qué modo ventilatorio selecciona para este bebé?
1) 1) SIMV
2) 2) Asistido controlado
3) 3) SIMV + PS
4) 4) SIMV + PS con VG

5) Varias opciones pueden ser correctas…







• Setting inicial 22/5/0.35/35/60
• EAB 7.46/60/50/22/0.6/87%



Se administra 1 dosis de surfactante.

Durante el pasaje de surfactante hay que retirar el sensor de flujo!!!
¿Por qué?

A. 1) Se puede dañar el sensor. 
B. 2) Altera la lectura de los parámetros.
C. 3) Es mentira, no hace falta retirarlo.
• 4) No es necesario usar el sensor de flujo, es útil para otra etapa de la 
ventilación.



El paciente responde al surfactante
y sobresatura

¿Cómo continuamos?

A.1) Como primera medida desciendo primero la FiO2 para
evitar la lesión por radicales libres de oxígeno.
B.2) Como primera medida desciendo la PIM para evitar el 
volutrauma.
C.3) Primero disminuyo el PEEP para aumentar el volumen
tidal.
•4) Espero laboratorios y radiología antes de modificar algo
aunque el paciente sobresature. Mientras tanto sigue
reclutando.



4to día de vida 

• Se indica cafeína.
• Se logra descender progresivamente el setting y se plantea su

extubación.



¿Qué función cumple la presión soporte en 
este paciente?

A. 1) Cambiaría la estrategia y lo dejaría sólo con PS porque es un modo de 
destete.

B. 2) Es un buen complemento para el SIMV para minimizar el trabajo
respiratorio del bebé durante el desteté del respirador.

C. 3) Si bajamos los parámentros del respirador también hay que disminuir la PS 
para que el bebé respire sólo sin ayuda.

D. 4) No hay que usar PS en recién nacidos porque puede generar autociclado.



Ososrio, W; Claure, N; D’Ugard, C, Athavale, K; Bancalari,E.



Setting: 13/5/0.35/20/0.21
• ¿Extubamos?

1) No, es muy chiquito y seguro que va a fracasar la extubación.
2) No, los parámetros son bajos y no corre riesgo de lesión pulmonar, las

respiraciones propias son inefectivas.
3) Sí, no importa la edad del bebé, si los parámetros son bajos y el bebé tiene

respiraciones espontaneas está indicada la extubación a aire ambiente. 
4) Sí, no importa la edad del bebé, si los parámetros son bajos y el bebé tiene

respiraciones espontaneas hay que probar la extubación. La extubación a un 
CPAP o VNI en un prematuro mejorará las posibilidades de éxito.



• Bien!!!
• Logramos extubar a nuestro paciente a SIMVN

• Taller de VNI!!! 



Caso clínico 2

Mismo paciente…

•Pasaron los días… hoy tiene 63 días de vida, 37 semanas de edad corregida y 
pesa 1970 gramos.
•Paciente crónico con DBP severa.



• A causa de su displasia presenta mucha variabilidad en su clínica con crisis de 
hipoxemia.

• Tendencia a subir el setting y como consecuencia tendencia a la 
hiperventilación posterior…



A. ¿Qué solución podemos intentar en este caso?

A. 1) Probar con HFOV ya que debido a la hipoxemia y los parámetros altos 
es la indicación en este caso.

B. 2) Administrar corticoides en altas dosis para programar su extubación.
C. 3) Cambiar el modo ventilatorio a VG para que la presión se adapte a las

necesidades del bebé
D. 4) Mantener el modo que tiene el bebé y estar atentos a bajar o subir

los parámetros del respirador cuando corresponda.





• Nuestro paciente se encuentra confortable.
• Setting: VG 16 /PIP 25-30/PEEP 7/FR 35/Ti 0.55/FiO2 variable.
• EAB: 7.38/56/45/31/6.3/84



• A los 71 días de vida, se realiza cirugía de cierre intestinal con anastomosis 
ileo-colónica.

• A su regreso de quirófano se resetea el respirador con los mismos 
parámetros.

• El bebé comienza a desaturar. Los parámetros son los mismos que tenía 
previo a la cirugía, pero las alarmas del respirador no dejan de sonar 
porque no se logra levantar la presión indicada.



A. ¿Qué puede estar pasando?

A. 1) Claramente se tapó el tubo, hay que cambiarlo.
B. 2) Si las alarmas suenan, algo le pasa al respirador. Hay que llamar a 

electromedicina para que se lleven el respirador a reparar y buscar otro.
C. 3) Si no se alcanza el volumen indicado habrá que bajarlo porque quiere

decir que el paciente esta mejor.
D. 4) Hay que chequear los límites de alarmas. Los límites de presión deben

estar bajos y no se alcanza el volumen esperado.



Recordar que el VG es un modo 
limitado por presión!!



Caso  Clinico 3

• RNT/ PAEG 38 sem/ 3.100Kg. Nacido por parto vaginal. Intubación 
electiva en sala de partos.

• Diagnóstico prenatal de Eventración Diafragmática. Se realiza 
cirugía correctiva a las 48 h de vida.

• Usted recibe al paciente en su unidad que regresa del quirófano.
• Recibe sedoanalgesia (morfina), VVP en incubadora de traslado.



¿Qué modo ventilatorio elegiría para iniciar 
su ventilación?

A. 1) IMV.
B. 2) SIMV + PS.
C. 3) VAFO.
D. 4) AC.



A/C

• Pacientes que no pueden mantener por completo la respiración en 
forma espontánea, pero que si tiene capacidad de iniciar una
respiración.

• Estado de sedo-analgesia bajo sin relajantes musculares.



Ya elegimos el modo…
Ahora ¿Qué setting programamos?

A. 1) 25/5/0.4/20/30%
B. 2) 23/5/0.4/45/25%
C. 3) 27/5/0.4/65/35%
D. 4) 30/5/0.4/17/40%



El paciente evoluciona favorablemente y 
usted continúa con el setting inicial…

¿Qué complicación podría tener?

A. 1) Hiperinsuflación.

B. 2) Atrapamiento aéreo.

C. 3) Autociclado.

D. 4) Aparición de signos de auto PEEP.



¿Con estos bucles, qué parámetro 
modificamos?

A. 1) PICO
B. 2) PEEP
C. 3) FR
D. 4) FiO2



¡Muy bien! Logramos adaptar 
correctamente a nuestro paciente el cual se 

encuentra listo para iniciar su weanning.
¿Qué estrategia  elegiría para iniciarlo?

A. 1) SIMV + PS.
B. 2) PS.
C. 3) Extubación directamente.
D. 4) AC + VG





Felicitaciones!!! 
Nuestro paciente se ha extubado exitosamente!



Recomendaciones

Recordar que las modalidades sincronizadas son de elección para 
evitar volu/barotrauma y disminuir el uso de sedoanalgesia para 
adaptar al paciente. 
Recordar que el VG es un modo limitado por presión.
Reordad que  VG disminuye la DBP.
La PS es ciclada por flujo.
A/C es una buena opción para pacientes con esfuerzo respiratorio 
inefectivo. (bajo sedoanalgesia) 
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